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Anleitung
Um eine möglichst genaue Analyse Ihres Teststreifens zu 
gewährleisten, befolgen Sie bitte diese einfachen Richtlinien, 
wenn Sie das Bild mit Ihrem Mobiltelefon aufnehmen.

Ein klares und richtig ausgerichtetes Foto ist für die anschließende 
digitale Auswertung unerlässlich:

1. �Zentrierung:  
Der Teststreifen muss genau in der Mitte des dafür vorge­
sehenen schwarzen Bereichs platziert werden, sodass er 
weder die Oberkante noch die Seitenkanten berührt. 

2. �Ausrichtung:  
Die Testfelder müssen nach oben zeigen und an der Oberseite 
des Bildes positioniert sein.

3. �Markierungen:  
Alle fünf Markierungen müssen vollständig sichtbar sein und 
vollständig innerhalb des Bildausschnitts erfasst werden.

4. �Fokus:  
Das Bild muss scharf und richtig fokussiert sein.

 �Achten Sie beim Drucken dieser Datei darauf, dass die 
Druckgröße auf 100 % eingestellt ist. Um zu überprüfen, ob 
die Größe korrekt ist, können Sie die Markierungen messen.
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Scannen zum Starten 
von QuantifyGo®

Starten Sie die Web-App 
und wählen Sie Ihren 
Parameter
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